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ENSAYO CORONAVIRUS

El mengovirus, es un virus de la familia Picornaviridae, la misma a la que pertenece el
coronavirus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Debido a su parecido, este virus se ha utilizado para certificar las pruebas de desinfeccion
del SARS-CoV-2, segun la norma UNE-EN144476 (antisépticos y desinfectantes quimi-
cos; ensayo cuantitativo de suspension para la evaluacién de la actividad viricida en medi-
cina; métodos de ensayo y requisitos), para evaluar la eficacia del equipo Photon Air Puri-
fier Mod80 que comercializa Photon Platinum, analizando el aire inoculado con el virus a
la entrada y a la salida del equipo.

Luego de los ensayos realizados a una cepa de vMCo CECT100000 de este virus, la cual
procede de la coleccion Espafiola de cultivos tipo, se determina que, este quipo ha demos-
trado una actividad antivirica sobre los virus inoculados del 100%

Ensayos realizados por laboratorios externos, utilizando como parametros, “Recuento
virus de referencia MengoVirus vMC-0 CECT 100000”, y como método E|Rt-gPCR /
UNE-EN 144476, obteniendo como resultado del conteo un parametro de 1.300 sobre la
muestra, y luego del ensayo resultado No Detectado.

Matriz: Soporte de muestreo SUPERFICIE / Hisopo



Informe N¢ : 200004528
Muestra N2:  20-004528
CC: 883

Matriz : Soporte muestreo SUPERFICIE / Hisopo

Identificacion: Air purifier UV technology 80

Punto de Muestreo : Salida aire (placa de petri)

T|p0 de envase Hisopo Fecha entrada : 24/09/2020

Ref. externa : Pre-tratamiento Fecha recogida : 24/09/2020

Resp. muestreo :  Laboratorio segun 1-530 Inicio ensayo: 24/09/2020
Fin ensayo: 04/10/2020

INFORME DE ANALISIS

CARACTERES MICROBIOLOGICOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD ESPECIFICACION METODO
Recuento virus de referencia 1.300 UG muestra -
MengoVirus vMC-0 CECT 100000 |E| Rt-gPCR / UNE-EN 144476

INTERPRETACION LABORATORIO

Seguin la norma UNE-EN 144476 (Antisépticos y desinfectantes quimicos; ensayo cuantitativo de suspension para la evaluacién de la actividad viricida en medicina;
métodos de ensayo y requisitos) para la evaluacion de la desinfeccién de superficies se debera utilizar un poliovirus, un adenovirus o un norovirus murine.

El Mengovirus pertenece a la familia Picornaviridae, la misma a la que pertenece el coronoravirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

En el campo de los andlisis viricos, se utiliza matenial de control consistente en viriones de caracteristicas parecidas al objeto de estudio que a su vez sean inocuos para las
personas.

El presente informe soélo es representativo de la muestra analizada. Para muestras suministradas por el cliente los resultados se aplican a la
muestra como se recibio. El Laboratorio no es reponsable de la informacion facilitada por el Cliente. No se puede reproducir el informe sin la
aprovacién por escrito del propio Laboratorio.La incertidumbre del método

esta estimada y a disposicion del cliente. Parametros con |E| estan analitzados en Laboratorio Externo. # Resultado fuera de la espe0|f|ca010n

Analisis fisicoquimiques | microbi
Desenvolupament de métodes
de salut ambiental i alimenta

ogi quks d'Aigles: Control sanitari, Potabilitat. Control Legionel-la 5 Residuals. Control microbiologic d'aliments, cosmétics | mostres ambientals
lisis. Recollida dr, m egut num pel DARP, Laboratori Autoritzat c laboratori
a: LSAA-155-01. Laboratori inscrit a ¢ Salut Laboral. Laboratori de control autoritzat per AEMPS,




Informe N¢ : 200004529
Muestra N2:  20-004529
CC: 883

Matriz : Soporte muestreo SUPERFICIE / Hisopo

Identificacion: Air purifier UV technology 80

Punto de Muestreo : Salida aire (placa de petri)

T|p0 de envase Hisopo Fecha entrada : 24/09/2020

Ref. externa : Post-tratamiento Fecha recogida : 24/09/2020

Resp. muestreo :  Laboratorio segun 1-530 Inicio ensayo: 24/09/2020
Fin ensayo: 02/10/2020

INFORME DE ANALISIS

CARACTERES MICROBIOLOGICOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD ESPECIFICACION METODO
Recuento virus de referencia No detectado. -
MengoVirus vMC-0 CECT 100000 |E| Rt-gPCR / UNE-EN 144476

INTERPRETACION LABORATORIO

Seguin la norma UNE-EN 144476 (Antisépticos y desinfectantes quimicos; ensayo cuantitativo de suspension para la evaluacién de la actividad viricida en medicina;
métodos de ensayo y requisitos) para la evaluacion de la desinfeccién de superficies se debera utilizar un poliovirus, un adenovirus o un norovirus murine.

El Mengovirus pertenece a la familia Picornaviridae, la misma a la que pertenece el coronoravirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

En el campo de los andlisis viricos, se utiliza matenial de control consistente en viriones de caracteristicas parecidas al objeto de estudio que a su vez sean inocuos para las
personas.

Validado por:

El presente informe soélo es representativo de la muestra analizada. Para muestras suministradas por el cliente los resultados se aplican a la
muestra como se recibio. El Laboratorio no es reponsable de la informacion facilitada por el Cliente. No se puede reproducir el informe sin la
aprovacién por escrito del propio Laboratorio.La incertidumbre del método

esta estimada y a disposicion del cliente. Parametros con |E| estan analitzados en Laboratorio Externo. # Resultado fuera de la espe0|f|ca010n

Analisis fisicoquimiques | microbi
Desenvolupament de métodes
de salut ambiental i alimenta

ogi quks d'Aigles: Control sanitari, Potabilitat. Control Legionel-la 5 Residuals. Control microbiologic d'aliments, cosmétics | mostres ambientals
lisis. Recollida dr, m egut num pel DARP, Laboratori Autoritzat c laboratori
a: LSAA-155-01. Laboratori inscrit a ¢ Salut Laboral. Laboratori de control autoritzat per AEMPS,




Start analysis: September 24th 2020
End analysis: October 4th 2020

Validation study Air purifier UV Technology 80

Equipment: Air purifier UV Technology 80

Sample . A - : COVID-19 pre- COVID-19 post-
Date — Identification Sampling point " T
24/09/2020 20-004530  Pre-freatment air Facility 35m” 1.300
24/09/2020 20-004531 Post-treatment air Facility 35m* Not detected

Reduction rate: Air purifier UV Technology 80
Sample number Concentration reduction rate (%)
pre-treatment (1) -
post-treatment (2) 100

Results Air purifier UV Technology 80

1400
1200
1000
800
600
400
200

R.R. 100%

COVID-19 Swab inoculation

Sample number (pre & post-treatment)

Conclusion: The equipment "Air purifier UV Technology 80" has showed an extraordinary antiviral activity (100%).



Start analysis: September 23th 2020
End analysis: September 28th 2020

Validation study Air purifier UV Technology 80

Equipment: Air purifier UV Technology 80

Sernbl.c gerob[c Fungi count Fungi count
acteria acteria pre- post-

‘:OUT Pret' ctou"'tt POSt- ¢ eatment  treatment
rea men rea men (CFU/plate) (CFU/plate)

Sample Sampling

Identification

number point

Pre-treatment

23/09/2020 20-004519 . Facility 35m’ 17 19
23/09/2020  20-004520 P°‘°’t":?lmem Facility 35m” 7 8
Reduction rates
Sample number Aerobic bacteria Fungi concentration
pre-treatment (1) - -
post-treatment (2) 58,82 57,89
Results
20
% 45 “\:‘:a\\\ .R.57,89% @ Aerobic bacteria
:..: 10 R.R.58,82% — concentration
= reduction rate (%)
(v}
5 B Fungi concentration
0 reduction rate (%)

1 2
Sample (1= pre-treatment ; 2=post-treatment)

Conclusion: The equipment "Air purifier UV Technology 80" has showed a concentration
reduction rate of approximately 60% regarding both the aerobic bacteria and environmental
fungi.



ENAG

E NS AY O S
N°904/LE2176

Los ensayos y/o actividades marcados con (*) no

estan incluidos en el alcance de la acreditacion.
Informe N° : 200004519

Muestra N°:  20-004519
CC: 883

Matriz : Soporte muestreo AIRE

Identificacion: Aire pre-tratamiento Air purifier UV technology 80 (UV)
Localizacién: Sabadell ' )
Punto de Muestreo : Centro sala 35m3 / ACTIVA | Fecha entrada : 23/08/2020

Fecha recogida : 23/09/2020

Tipo de envase : Placa 90mm e
: : : 3 Inicio ensayo: 23/09/2020 Hora : 17:35
Resp. muestreo :  Laboratorio segin PNT-729 Fin ensayo: 28/09/2020

Descripcion /comentarios de la muestra: Lotes Medios:
TSA 90mm B109107/280120 E27/01/21
SB 80mm B108459/280120 E04/11/20

INFORME DE ANALISIS

CARACTERES MICROBIOLOGICOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD ESPECIFICACION METODO
Recuento aerobios en aire a 22°C 17 UFC/placa PNT-539/UNE-EN ISO 14698
*  Volumen de aire muestreado 200 L
* Recuento en m3 20 UFC/m3 Calculo
* Recuento hongos aire 19 UFC PNT-540/UNE-EN I1SO 14698
*  Volumen de aire muestreado 200 L
* Recuento de hongos en m3 100 UFC/m3 Calcuto

El presente informe sdlo es representalivo de la mueslra analizada. Para muestras suministradas por el cliente los resultados se aplican a la
muestra como se recibid. El Laboratorio no es reponsable de la informacidn facilitada por el Cliente. No se puede reproducir el informe sin la
aprovacion por escrito del propio Laboratorio.La incertidumbre del mélodo

esta estimada y a disposicion del cliente. Parametros con |E| estan analitzados en Laboratario Externc. # Resultado fuera de la especificacion.




E NG

E NS AY O S
N°904/LE217E

Los ensayos y/o actividades marcados con (*) no
estan incluidos en el alcance de |a acreditacién.
Informe N° : 200004520

Muestra N°:  20-004520
CcC: 883

Matriz : Soporte muestreo AIRE

Identificacion: Aire 1h post-tratamiento Air purifier UV technology 80 (UV)
Localizacion: Sabadell r

Fecha entrada : 23/09/2020

P'unio de Mueshteo : Centro sala 35m3 / ACTIVA Fecha recogida : 23/09/2020
Tipo de envase : Placa 90mm Inici - 23/09/2020 Hora : 17:35
Resp. muestreo :  Laboratorio segin PNT-729 L il 45 ora: 1t

Fin ensayo: 28/08/2020

Descripcion /comentarios de la muestra: Lotes Medios:
TSA 90mm B109107/280120 E27/01/21
SB 90mm B108459/280120 E04/11/20

4 Condiciones muestreo segun cliente:
lNFORME DE ANALISIS Velocidad aire: maxima.
Tiempo tratamiento: 1 hora.

CARACTERES MICROBIOLOGICOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD ESPECIFICACION METODO
Recuento aerobios en aire a 22°C 7 UFCl/placa PNT-538/UNE-EN I1SO 14698
Volumen de aire muestreado 200 L

Recuento en m3 35 UFC/m3 Calculo

Recuento hongos aire 8 UFC PNT-540/UNE-EN I1SO 14698
Volumen de aire muestreado 200 L

Recuento de hongos en m3 40 UFC/m3 Calculo

El presente informe sélo es representativo de la muestra analizada. Para muestras suministradas por el cliente los resultados se aplican a la
muestra como se recibié. El Laboratorio no es reponsable de la informacién facilitada por el Cliente. No se puede reproducir el informe sin la
aprovacion por escrito del propio Laboratorio.La incertidumbre del método

esta estimada y a disposicion del cliente. Parametros con |E| estan analitzados en Laboratorio Externo. # Resultado fuera de la especificacion.
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